
Badaai© zaiakaztaleea liaiowyca ©raz fazcwyan 
geaeratorea impuisdw i oscylografam fcatodowyo jaat 
bardz© dckladaym a jedaoGzeiaie prostya sposebaa 
koatroli korekc ji zaioksataleaa i lckalizaeji bl$d6ir. 

Istota pomiaru polega aa ty» t £a impuls proetok^tay 
oprdez cz§atotliw©&ei podstawowaj zawiera wiele 



Praktyczaia widrso takiago iapuJLsu ski ad a si§ a okolo 
2o h&xmoaiczayok.Cz$at©tliwosei te 5$ usrzeregowaaa 
wgofaz i amplitud. Jeieli a& wejSciu ba&ascg© urzadsa- 
aia przylozymy impuls prostokatay,t© x& wyjseiu 
©trzyuaiay impuls o takim saaya ksztalcie pod itaruakieia 
ie kaz&a z haxmoaiezayek bfdzie jedaakewo przaaossoaa, 
Gdy ktorais s hartaoaiczayah jast w uprzywilajairaay 
spcs6b »*stac*iaaa,oslabiaaa lab praesuai$ta « faaia 
to ksztalt iopulsu ulaga zmiaaia, Powstaj^ *6wcsas 
zaisy lub praerosty £wiadcz$ca o zaiaksztaleoaym 
prze»ossealu*Je&eli aa ayjSaiu »*pi§eie fall prostok^t- 
aaj o cz^stotliaosei f jest aic zaiaksztalcoae t te 
mot**. twi«rdzid,z« badaae urzf|dzaai« wola* jast od 






Operator Fall Prostok^taej ^yp OFF - ?c 



zaieksztalcea fazowyeh i liaiowych. w zakrasie od 
0,1 t do la f* 

Odnosi si<? to tylko do prz?padku»gdy lap ala ma 
wajseiu urz^dzeaia aa bards© maly oza s aarestu w ©si 
X i jest p ro stop add t do oai T./Prawie idealaa 
prostok^taosd ksztaltu/, 

G- ©aerator impul s6w GPP— 7 c prdes pop raw a e g c 
ksztaltu aapi§eia odzaaoza si^ resales bardzo sserokia 
pasem geaerowaaych cz§atotllwo6ei .Zakraa aapi?6 
wy^deiowyeh 0,1 do lo 7, mala oporao&d wy^dcioira, 
duza stabilao6<6 cz^stotliwodoi i aapi^aia wy^eiowego, 
oraz stosuakowo aiewielkie wymiary gabarytowe ezyai$ 
zea przyrzQd bardzo przydatay i por^czay zardwao w 
laboratoriach aaukowo - badawczych ,jak i w teshaice 
••nvlsowa j »Ma oa dude zastosonaai# w praeowaiaoh , 
a a staaowiskach produkeyjaych i wars z tat aeb z dziedzia^ 
elektroaiki , radio teehalki , telewi zji t tel etechaiki, 
radiolokac^i,radiologii i fizykl ekaperymeatalae J . 



2 4 Page teehaiczae 

2*1* Ksztalt krz.ywe ,1 

Czaa aarostu impul su : 

Czaa opadaaia iapulsu* 
dla zakresow :od 17-3 V/ 
Zwis iapulsu przy 15 Hz 



<o.o2 ^usek 
<o.o3 ^usek 
<o,5 % 



Przerost impul sut 

dla U wyj. > 0 ,5 U max. 



<°i5 % 






2.6. Zasilaaic J 

Si«<5 pr^du zmieaaego 22oV i ^loJS ,127 V tivfr 

4o - 60 Hz , 11 o VA 
2,7c Wyaiarr 



Wys: 23o xm \ azar. 29o raa; gleb.lSo am; 

Wagat 7 leg, ✓ 

2,8, Laapy 

1 x E 35CC t 3 x ESSCC,1 x ElcioFi 2 x EL81 ; 

1 x ELS03; 1 x Str 85/lo*3 x S8AHZ ; ±ar6wlca 
sygaalizacy^sa 6,3V - 0,3A 
2.9« Wypoaa&eaaia 

Kabftl koaeeatryezay - 1 *sH» 
bezpieozeaik - o„3A - 2 szt. 

£*r6w«ozka -*#',3 V,o,3A 1 szt, 
iastrukc^ja obslugi - 1 szt, 

3* Opis geacratora GFP - 7o 
3.1. Koa stroke ,i a 

Gaaerator iapuls6w CPP-7o skla&a si^ z aast^pu^g- 
eych fragmeatdw diakcjoaalaych* 

Mul tiwibra to r /Leap* 7 6/ 

Ograaiszaik /lanpa V?/ 

S topic* wy36ciowy /laarpa 78/ 

Wzmacaiacz syachroaizae ji /laaipa V5a/ 

Regulator cz*»totliwo6«i A amp a 75b/ 

Regulator aapifcia wyj setose £o /lamp* V9b/ 
Zasilacs sieeioay /diody 8 x 53ARZ/ 
oraz traxsf creator siaciowy TSP/ 

Stabilizator elektroaowy /laapy ^ 





C sliced zmoatcwasa jeer ss vspdlaej koastrukcjl « 
obudowie metal o*ej f lal&*aw*ej lakierec mlotkcreja. 

Na p2yeie froatoeej /rys.l/ za&jdttj** si? pokr?tl& 

regal ac y jae , wyl salk sieeiowy, zajobvka aygaali- 

zacyjaa oraz gsiasda; vyj^ciowe 1 ayacbroaizac ji* 

Bespieesesik. ei*ciowy zaajduje si? la bylaej 

sciaace aparatu .Dobt~?p do wa?trza aozliwy jest 

po odkr?ceaiu dw6ch £rub M-4,aaajdujs|cych si? 

aa plycie czolcvej GFP-7o . 

Pc odkr?ceaiu 6 rub mo is a vyj$6 GFF-7o ze 



Zrbdlem dr gas jest multi vibrator 



uli » f B l *1 *>, 1 I i * r ” I f M »I*J* L j"* 



L-dlti vibrator tvorzs* laapy 



Daleze foraovaaie iapulsu 
i Vg.Laspa 7? jest c&ra 
Lamp a Vg dziala rdwaiei jak ograaiczaik i jest 



«■» i 1-ni ran 

sa&resu 



°12 " C 21 1 



C 22 ~ C J1 






Plyama regulacj? cs?stotliwceei usyskuje si? przez 
zaiaa? aapi?eia zasilaj^cegc siatki steruj^ce 
lssjpy ? £ ,ustalaj%c v tea sposdb czas ladowaaia 
keadeasatordv sprzegaj^cych. Jedea s systeaow 
laspy 7^ gr&cuje jak opor regulovaay i tworzy 
daielaik sapi?d z operaikiea E.Q. 








lapsing ,‘tzv .3JSxe*-T?Z*C $%/ 

* jjNndsS* s»oaow?a I«apy T g asag&u^e si? 
mpiSL S^g - k^ et«jsowi^cy opor*o&6 

fr-swisswsi* tw$*s> s-5cp»i**ppor»o46 amieitia si? 
7:23*2 saljcjea Piv i e-jBi^a si? * tea 8poa6"b 
steams atapif«is wy^scievmg© .Oporaciki 

*:ie t£&a|»« a &gfcfcfts * o'bci^tejalu laopy l$eso*e 8% w 
•***•* * cr. sad®® wyj Be iewysu Iap*»?*ia to st&L^ 
rjeswofcc «y£jfaeis»$ vyuosr,*©^ 75 Ohm CLa ®api?<5 * 

• J T j perry cajcresie 5 - lo T oporao&d 

mgmmt 2M ‘Jus,. 



osi§ga si? pisses 











Generator Pali Prostok^taeJ Typ GIT -7 o 



Po wl^czeBiu szaura sieciowago do gaiazda 
22o V 5o Hz aaleiy zrylaczaik sieciowy przerzucid w 

gora^. pozycj^ .WIebs si§ zapalid wowczas zarowka 
koa u rolna $sygaalizuj£|ca stsua wl^czesia. 

Do gaiazda "^fYJSCIE" podl^csamy badaae urzqdzeaie 
kablem koa cast rye saya o Z = 75 Ohm zakoaczoaym wtykiem 
kcaceBtryczny a typu 85 UHF. 

Dla otrsymania prawidlowego ksztaltu inrpulsu 
aa wy^dciu kabla aalej&y zakoaezyd^bporem 02= 75c 0hm o 



NagrsawaBie generator® trwa ca lo raia.Po 
tym czazie mofeaa przyst^pid do poaiaru. 
Pokr^tlaioi R^ i Pr^ /Rys*l/ ustalamy wielkosd 
aapif eia prostok^tEego , a pokr^tiasi i Pr^- 



Gdy C2§stotlisvo&6 generators impulsdir aa 
byd syachroaisoTfaa^ a iaayia Srddlea to wyjscie 
tego z roll a l^czysy z gaiazdea "SYKCH 5 *" kablea 
koacsE tryezayss * 

w r ~ ±9 ^ starzeaia sie lasp .saleaia si$ 
wspdlczyaaik wypelaieaia V* Korekci§ wypeiaieaia 
/syaezrysacjf/ przeprowadzaray usta*iao§c odpowiedaio 
potcacjometr Bgg fObsermijac ksztalt aapifeia przy 
pomcey 0 scyl o grafd .¥ trakeie korekcji vypelaieaia 
Eastfpuje pew* a zmiaaa cs^stctliwosci ,ktdra sif 
.jScLsaji ss g i w iilasie dokiadao^ci pi*3yr^,du* 
Syaetria impuisu. aa zaaczeaie przy pracy sa Bis kick 
csfstctliwoiciach ge»eratora,g<iy& w6*czas istotxyn 




jest dla pomiaru czas trwaaia impulsu* 

Natomiast przy badaniach. w okolicach gonaej 
ez§stotliwodci graaiwzae j,symetrie ta jest praktycz- 
aie bez zaaczeBia, gdy4 decyduj?|cyni czyaaikiem jest 
wtedy czas aarostu i rnpul s u/s t ro mo s 6/ • 

Dlatego zaleca si? przeprowadzaaie symetryzacji w 
zakresie aiskieb cz?stotliwosci<> 

W trakcie pracy , generator aaleSiy ustawid 
tak,aby w obudowie wyst?powa^a swobodaa wymiaaa 
powietrza.Odleglodd mi^dzy geaeratorem a wi§kszymi 
przedmiotami aie po'Biaxsa by6 maaiejsza *14 5 
Na geaeratorze aie mo4*a ustawiad w czasie pracy 
iaaych przyrz^ddw lub przedmiot6w f gdy4 pogarsza to 
cblodzeaie* 

Generator nalefcy ochroaid przed kurzea 
i wilgoci^. 

W aparacie zastosowaao m&terialy i podzespoly 
plerwsze j jakodci ,uprzedaio zbadauae i sezoaoTiaae* 

W czasie aapraa lub koaserwacji aaleiy rdwnied 
stosowad jak aajlepsze materialy azgl 0 podzespo2y 
i przed wmoatowaxiem zbadac je. 

Viazelkiego rodzaju aaprawy wiaiea dokoayrrad 
persoael wykwalifikowaay i obezaaay z elektroaoa^ 
aparatur^ pomiarow^.W wypadku gdy udytkowaik aie 
posiada takiego persoaelu Spdldzlelaia Pracy 
"Radiotechaika 0 poleca saoje uslugi ,aiezalez*ie 
od map raw gwaraacyjaycb. 






G ©aerator Fall Pros to kata a 3 GFP - ?o 
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do oadaai a ebarakterystyk pr2«j6ciowyoh 
wzmacaiac2y prbez geaeratora GjtrP-7o potrzeoay 
3eat ;Jesscze szaroicopasmotry oseylograr katodowy 
»p*typu 0k-16,t:Kt> po5 A* uku 5o5A.Bardzo wygodae 
3est,3e^all oscyiogx-af posiad* kalxbroaaaii 
pcdstaw? ezasu. luo zaaczaxk czasu* 

Prsy wyborze oacylografu aalezy przeaaw- 
szystkim kierowad si? szerokoscx$ prsaaoszoaego 
paama.Doxxa cs?sbotlxs?osd graaxczaa wzaacaxacza 
oscylografxczaego wiaaa oye io razy maia^sza 
ax & azaacaiacza badaaego , a goraa io razy 
wx?icsza* 

Wskazaaya jest przaa przystgpieaiem 
ao pomxardw spx’airctzid przeaoszeaxe oscylograru 
i ustalxd cz?stotliwo6cx,ktorymi taoiaa si? 
posiugxitab oez ooawy up row adz tax a zaieicsztaZcea 
przoz sam oscyiograr^ ^ 



uscyiograf z badaaym wzmacaiaezam £§ezy- 
my w taki sposob,aby pojemaoecx oDcijjisa^ce 
oyiy Jak aajmaiejsze, 

Ksz-calt impuisu aostarczeaego przaz 
geaerator uFP-7o okre£lo»y jest a pkb.Pol. 

Jezoli aa oscylografxe ODsenmjemy xmpuisy o 
iaaym. ksztaicie f to zaaczy,ze badaa® urz^dzeaxa 
wprowadza zaieksztalcania. 
















Rozrdzaiamy tray zasaaaieze roazaje 
zaieksztalcea impulsu: zwisy — wystepuo^ a zakresie 
malycii cz<?stotliwoeci; przex-osty — w zaicresie iry&szych 
cz§stotlxwo6ci ,oraz zaiekszoay ezas aarostu, 
uefiaieje przerostda ,zwis6it i czas6w aarostu podaae 
s$ aa Kys*? i Kys.^o 

i^rzerost; i czas aarostu aiezalezae od 
cz§atotiiwo6cx dostarozaaej przaz geaerator# 
tieduak aajwygodaiej jest je ez<?stotli- 

wosciacii ea lo razy maiejazyob ai* epodziewaaa 
cz§stotixwo66 graaxczaa mzmacaiacza# 

Kalezy pami ? ta6 9 im w geaeratorze iapulsdw 
GjfP-7o czas aarostu oeat maiejszy oa cz&su opadaaxa 
impulsu i aa wyzszych oa^stotliwoSciaed aioie 
rryst^pic pozoraa asymetria a przeaoszeaiu. 

Przerosty spowodoaa ae czasen opadaaia 84 woczaa 
maxeosza.wazae jest to przy oadaaiu azmacaiaczy 



iwls zalezay jest oa czasu trwaaia impulsu 
«e tfzmacaiaczaca o sprz§zeax» po6reoaxm ®x$dzy 
atopaiami zwis jest tym wi§kszy,isa aiufcszy jest 
czas trwaaia impulsu, 

We wziuacaiaczacb pr^du stalago zwis »ie poaiaiea 
ayst$powa6.W geaeratorze GFP-7o czas trwaaia impulsu 
zalefcay jest od cz§stotliwosci. 

We wzmacaiaczach przezaaczoaych. dla teohaiki 
impulsowej zwisy i pxaerosty aie >owiaay zwykle 
przekraczad «arto6ci 1 4- 5 %* 





Geaarator Fall ProstoJc^tsej GFP- 7o 



Wzmacaiacze ,kt 6 re przeaosid aapi?cia 

siausoidalaa t mog 3 mie 6 wi^ksze przerosty , 

G 6 raa cz§stotliiso §6 graaiczaa wzmacaiacza jest 
do 6 d 6 ei£le zwi^zaaa z czasem aarostu : - 4 i « ^ ■ t 

T = czas aarostu iapulsu miorzoay od lo % wyaoko 6 cl 
amplltudy do 9o % /Rya.4/ : f - goraa cz^stotl. 
graaiczaa ,przy ktoreo aast^puoe spadek wzmocaieaia 
o y 3 db* 

Przyklady zaiekaztalcea impulsu wyjjdcioTrego 
przadatawioae 33 as Rya .5 -14.Rys*5 przedatawia 
aapifcie do stare z a* e z geaeratora aa we;J 6 cie 
badass go wzmacai&cza. 

Jezeli aa wyj&ciu aapi^cie ma ksztalt oak 
aa Hya *6 i Rys *7 to zaaczy t ze wzmacaiacz wprowadza 
zaieksztalceaia fazowe.Nachyleaie impulsu wg*I^jrs. 

6 6 «iadczy o przyspieszeaiu fazowym a aa Rys.7 o 
opdiaieaiu. 

Przebiegi z Rya*3 i 9 Swiadcz^ o malycb 
zaieksztalceaiach fazowych»lecz posiadao^ zaick- 
sztaleeaia liaioisa.W wypadku oak aa Hys .8 - wyst§- 
pu^je wzrost wzmocaiaaia w zakresie uizszyeh 
cz§stotiiwo 6 ei, a w wypadku jak aa Ry ®.9 apadak 

wzmoeaieaia w zakresie aiiszyeh. cz^stotliao^ci, 

» 

deceit przebiegl z Rys .6 lub Rys«7 poeiadag^ 
w cz§sei peaioniejj ifkl§ssi$cia lub wypuklodei ,-fcc 
zaaczy,ze posiadaj^ tez zaieksztalceaia liai:*a 



tego samego typu jak a a Rys*3 lub Rys.$ 






Generator Fall Prcstok^tiei GF 



Obraz Impulsu przeaoszosego przes szaacriacz 
skoapeasowaay w zai-.ro sie gdrssej cz§stotlivf0^ci 
graaiczaej prsedstawia Rys.4 .Rys.lo 1 Rys.13. 

Ksztalt impulsu z Rys ,13 6v;iadezy,£e kompeasac ja 
jest za si aba lub w ogdle aie istaieje, 

Czas aarostu jest wdwczas dlugi # a przerosty aie 
wyst§puj^,Drgaaia gasaqce aa pozioaej cz^^cl iapulsu 
6wiad«ZG o sil«ej koapeasao ji aa wy&szych. 
cz^stotliwo^ciach.Drgaaia aiegasa^ce Rys,ll aa posio- 
mej cz§6ci impulsu swiadcz^ o obecao§ci lub 
teadeacji do powstawaaia drgaa paso&ytaiczych a 
ayailcu Bj.ewxa§eiwego moata£u*obeeaosci ssaaoiadukc ji 
a eleaestach KC lub wady laapy elektrcaowe j . 

Gdy obok zaieksztalcea fazowyeh i 1 iaio— 
wych wyst^puj^ jeszcze zaieksztalceaia aieliaiowe , 
to bardzo cz ? sto inpuls ma ksztalt jak aa Bys.12. 

Oprocz badaa i pomiarow opisaayoh wyzej 
ge* era tor GEP~7© jest bardzo przydatay pray koi'ekcji 
skozapeasowaaych dzielaikdw aapIed.Dzidaiki te 
po zbadaaiu dckladaofiei podzialu aapi§ciea stalya 
lub zaienajpa siuraso idalaya aiskiej c z§ st o tl iwos c 1 
/aaks,5o Ha/ aalefcy kompeasowa£ pojemao6©ia2ii. 

77 tyra celu przykladamy a* wejficie dzialaaika 
aapifeie prostokatae i obsemujeay os ylogradea 
ksztalt tego aapi^cia aa wyj6ciu* Caestcti lw'-.-sz 



geaeratora iapuls 6w 



*y talc t «2 



aajaifksze zaleksatalceala/^rTu 
'.v ow ©z as do bic raay po j ©ano sei a 

zaieksztalceaia te saikly- 










Generator Pali Prostok^taei GPP 



Dla majcz^sciej stosoeaaych dzielBsikow 
o oporaodei wejdcia ca 1 MOhm i podziale 1 : lo , 
v¥zgl*l i 5 ssajwi^ksze znieksztaiceBia czqsc! poziomej 
impulsu wyst^pujq w zakresie cz§stotli*?odci 5 - 15 kH 

5>2.Iaae mo&l iwodci zaetosowaaia geaeratora 






Procz badaaia wzmacaiaczy jak opisaao w pkt, 
5.1. geuoratorem GPP - 7o taozaa r6w»ie£ przepro.vadsad 
porowHywaaie wzmacaiaczy.W tym celu wzmacsilacz wzorcowy 
wl^czamy aa system odchylaaia pioaowego, a badaay is 
system odchylaaia poziomego lampy oseylografiezae;}. 
Jedeli charakterystyka przeaoszeaia obu wzmacaiaczy 
jest ideatyczaa ,aa ekraaie otrzymamy li»i ? prost^, 

Gdy s$ rotaiee w przeaoszeaiu -to otrzymuoemy 
krzyw^ lub figur? georaetrycz*i|. 

Tea sposob bad aula Jest bardzo wygodsy ia staaowiskacfc. 
koatroli technic ZBej* 

Sposobem j.w.oraz omdwioBymi w pkt, 5*1, procz 
ezmacEi&ozy sioiaa badad rdwaied urzqdzaaia 
elektroakustyc zae Jak mikrofoBy , gloSs iki , graaofoay 
elektryczae,magaetofoBy itp.Odbioraiki radioes i tel#- 
eizyjac bad a si§ modul uj^c impulsowo generate ry 
sygaalowe. 





mmgmmmmrn 
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Symbol 


^’azwa 


i dam© techaiczae 




Uwagi 


1 26 


JR31 


| 3 

I o 

! 


1,5k 1 - I - A 






27 


832 


CSS 112 


3jom o,lw lo% 






28 


R35 


CSfS 112 


lo/om o,lw lo% 






29 


R34 


0 u 


75o/om o,5 - 1 - A 






3o 


835 


CM 


1 o/om o,5 - I ~ A 




31 


R3& 


CM 


loo/om o,5 - 1 - A 






32 


837 


OM 


loo/om o,5 - I ~ A 




33 

54 


R33 

\ % 

H38 


CSS 112 
OWS 112 


lo/om o,l UD lo% 

18/oa o,li» lo% 


pol^czoae 

rdwaolegle 
7 om 


35 


839 


ms 112 


15/om o,lw lo% 


i 

i 


36 


R4o 


oars 212 


51 om o,5^ lo% 


37 


841 


OM 


24^ fern o,5 - I -A 






33 


842 


OM 


47k o,5 -1 - A 






39 


H43 


OM 


loo om o,5 - I - A 




4c 


844 


OM 


Ik o,5 - I - A 






41 


845 


OM 


62k 1 - I - A 






Potsacjoraetry 








42 


R6 


PA lo2 


look A 06 2oP3 






43 


R14 


PA lo2 


5ook A—2a 06 32P1 






j 

44 


R2o 


PA lo2 


25k A-fw 06 2oP3 






45 


821 


PA lo2 


look A-2w o& 32P1 






46 


828 


PA lo2 


25k A-2w 06 12j>3 






47 


846 


PA lo2 


look A- 2 « os 32 H 






48 


847 


PA lo2 


25 ok A-2 tv o& 2o?3 




m 


Koadeas 


atory 








49 


C 1 


Due at i 


2 x 32>iF 5oo/54o V 






50 


C 2 


KP o21 


o,lp. 25o V lo% 






51 


C 3 


Ducati 


2x32piF 5oo/54oV 






52 


C 4 


KP o21 


o,lp 25 oV lo% 
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~lT 2 




3*" 




53 1 


c 5 


KP 021 


o,22u 


25oV lo% 


54 j 
55 1 


C 6 


KP o21 


o,lu 


250 V lo% 


C7 


KP021 


o,47u 


250 V lo% 


56] 


C 3 


SP o 21 


o,47u 


25oV lo% 


57 ] 

58 j 


c 9 


KP o21 


o,lu 


25oV lo% 


C lo 


KDPe 
EP o21 


12pF 


75oY ±pF 


59 j 


c 11 


o,lu 


25oY lo% 


60 ! 

61 J 


C 12 


MP^tP —2 


lu 


250 V lo% 


c 13 


KP c21 


o,lu 


250 V lo% 


62 j 


c 13 


KP o21 


o,22u 


25oV 1 % 


63 t 


C 14 


KP o21 


o,lu 


25 oV lo# 


64 j 

65 | 


c 15 


DucaPi 


3o in 


5oo V 


C 16 


KP o21 


lo p 


25o V lo# 


66 j 


c 17 


KBO - 5 


3 T1 


5oo V -G— 0 


67 ] 

68 ] 


C 13 


KSO - 2 


1 Tl 


5oo V - B 


c 19 

> 


KBO - 2 


3oop 


5oo V-B -0 


69 1 


C 2o 

/ * 


KSO - 1 


75p 


250 V -ft -0 


7° j 


C 2o 


TRT-30 


4,5 - 


•3op 


71 


C 21 

ip 


KCPe 


12p 


75oV i 5pP 


72 j 


c 21 


mi -30 


4,5-3op 


73! 


C 22 


KCPe 


12p 


75oV - 5pP 


74] 
75 1 


C 22 ” 


TR! -30 


4,5 - 


3op 


c 23 


KBO ~1 


75p 


25oV —ft— 0 


76 J 


ft 

c 23 


TPM -30 


4,5 - 


3op 


77 ! 
78] 
79 ! 


C 24 


KBO -2 


3oop 


500 Y-B-O 


C25 


KSO-2 


looop 5ooV-B-d 


C 26 


KSO -5 


3 n 


5ooY-G-0 


80 ! 


c 27 ! 


KP o21 


lo t» 


25oV lo# 



4 



pol^czoae 
r6vmoleg!e 
o,3 u 




pol^czoae 
rowaolegle 
loo pp 

polaczoae 
rdwaolegle 
3o pP 

pol^czoae 
roimolegla 
3o pP 

poljjczoae 
rowaolegle 
loop 










Gsaerator Fall Prostok^taaj GFP-7o 



~j ~i— 



8L 


! c 

t 


28 


Dueati Jo a Joo V 






o2 


j c 

i v 


29 


&-ir 0 c f l ti 2^0 7 X 0 % 


1 

1 




63 


r 


3o' 


EP o£l 0,1 u 250 V lo% 


1 

t 

1 


poi^Cioae 


34 


I c 


tf 

3© 


{ KP o21 o,22 u 25o V Xc% 

MFHP - 2 lu 25o V lo% 


1 

i 

! 

= 


r 6 w*olegl 
o»3 u 


35 


i o 


31 


- 

1 




36 


c 

{ 


32 


KPSc -3a 6,3 a 

i 


1 




37 


A 

V 




{ KP o21 o,l u 250 V lo% 


1 

J 

1 




L^sipy 




1 

l 




33 


t 7 

i 


1 


| EL 81 


1 

1 




89 


i 

• V 


5 

C 


| StXi 81 


j 

t 




9o 




3 


E 83 CC 


1 




91 


I TT 

1 * 

I 


4 


Str«35/lo 
E 38 CC 






92 


1 V 

J 


c 

s 






jO 


; 

j V 


6 


E SB CC 


i 

1 




94 


i v 


n 

f 


j E ldo F 


f 

I 




95 


« V 

1 


8 


EL 3o y 


1 

1 

1 




96 


i V 


3 


I E 88 CC 


1 

I 

l 




97 


Dioc 


7 


S 8 AS 2 


I 

I 

f 


3 3&t/* 


98 


I 




Trajasformator TSi? 


| 




99 


1 




Bezpiecsaik 1,6 A 






loo 


i 

i 




Z&rowka 6,3 V / 0 , 3 A 


f 




lol 


t 

i 

; 

i 




{ fyi^czaik blyskawicsay jedr 


1 

lobieg 


uaowy 


lo 2 


i 

t 

t 




j Kabel kos costive say EK 49 


l 


1,5 a 


163 


i 




Zl^csa koBceatryezae Zk-o2 




szt *2 


lo4 


■ 




Plyt,;a raoabasowa -drukowasa 






165 


I 




Piyfca czolowa 


1 

i 







Gene rotor foil Prostokntr, 





7AT0Q PALI PBOSTOKATNEU GFP-70 $&■ 23 




SCHEMA! mom 

’ §10 1063 






















V4 Str 85/10 









Padiotechniko Wroclaw 




V4 Str 85/10 








